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Laborator pitnych vod
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PROTOKOL ozkouskach 1122/2013
vzorku Cislo: 1041/2013

Zakaznik: Méstys Vysoky Chlumec Objednavka ¢.:
Vysoky Chlumec 14
262 52 Vysoky Chlumec

Misto odbéru: Vodovod, Viska, jatka vyrobna Datum odbéru: 11:6:2013  11:30
Identifikace: Datum prijmu: 11:6.2013 - 13:30
Odbér provedl: Laboratof Medalova Renata Datum zahajeni analyz: 11.6.2013
Prijem provedl: Hoskova Lenka Ing. Datum ukonceni analyz: 27.6.2013

Oznaceni vzorku: EJ-40,479
Klasifikace vzorku: Pitna voda

(K13) Rozbor uplny spojeny dle Vyhl. MZd ¢. 252/2004 Sb. a MZe ¢. 428/2001 Sb.
Vzorkovani se provadi podle SOP - VOI (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,14).

S1, subdodavatel oznageného stanoveni: Zkugebni laboratof ¢islo ¢.1247 akreditovana Ceskym intitutem pro akreditaci, 0.p.s., Prazské
vodovody a kanalizace, a.s., Utvar kontroly kvality vody Oddgleni laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10
Vysledky oznacené hvézdickou (*) nevyhovuji nize uvedenému piedpisu.

% Postup se provadi podle normy, kterd pozbyla platnost.

Limitni hodnoty byly prevzaty z Vyhlasky MZd. CR &.252/2004 Sb. ze dne 22.4.2004, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a
teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni Vyhlasky ¢.187/2005 ze dne 4.5.2005.Tyto hodnoty nejsou predmétem
akreditace.

MH - Mezni hodnota, NMH - Nejvyssi mezni hodnota.

Nejistota (NM) je vyjadiena jako kombinovana roz$ifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2) a charakterizuje interval, ve kterém lze ocekavat
skute¢nou hodnotu s pravdépodobnosti 95%. Nejistota méfeni nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu a nevztahuje se na vysledek
mensi neZ mez stanovitelnosti.

Symbol '<' vyjadiuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti, A-akreditovana metoda, N-neakreditovana metoda.

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu laboratoic
nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely. U vzorkd neodebranych laboratori neruéi laborator za kvalitu odbéru, ale pouze za

provedené analyzy.
5 lerﬂ%loékové

zaspdpce vedoyirho laboratore

Pribram, 27.6.2013
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chemie

Protokol: 1122/2013

ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ porov. s limitem
teplota 13.0 °6C +0,26 | SOP &.CH-19(CSN 757342) A T -x-
pH 7.1 40,07 1| SOP-&.CH-01(CSN ISO 10523) A | 6,5-9.5(MH) | vyhovuje
‘barva 7 mg/l Pt (CSN EN ISO 7887) N | max.20 (MH) | vyhovuje
zakal N 1,3 ZE(t) +5% | SOP ¢.CH-17(CSN EN ISO 7027) A max. 5 (MH) | vyhovuje
konduktivita . 514 mS/m +5% | SOP ¢.CH-10(CSN EN 27888) A | max. 125 (MH)| vyhovuje
KNK 4,5 (alkalita) 1,90 mmol/l | £3% |SOP &.CH-02(CSN EN ISO 9963-1) A
ZNK 8.3 (acidita) <0,40 mmol/I SOP ¢&. CH-18(CSN 757372) A e
chemicka spotieba kysliku - Mn 072 mg/l +5% |SOP &.CH-14(CSN 830520) bl o max. 3 (MH) | vyhovuje
“amonn¢ ionty <0,05 mg/l SOP ¢&.CH-03(CSN 1SO 7150-1) A | max. 0,5 (MH) | vyhovuje
dusitany <0,010 mg/I SOP &.CH-04(CSN EN 26777) A _|max. 0,5 (NMH) vyhovuje
‘dusi¢nany 68,4 * mg/l +5% | SOP &.CH-05(CSN ISO 7890-3) A | max. 50 NMH)| nevyhovuje
chloridy 2721 mg/l +3% | SOP &.CH-06(CSN ISO 9297) A | max. 100 (MH)| vyhovuje
sirany 72,9 mg/l +8% | SOP &.CH-07(TNV 757477) A | max. 250 (MH)| vyhovuje
zelezo 022 * mg/l +7% | SOP ¢.CH-11(CSN IS0 6332) A | max. 0,2 (MH) | nevyhovuje
mangan 0,03 mg/l +11% | SOP &.CH-12(CSN 830520) #*+ | A | max. 0,05 (MH)| vyhovuje_
hlinik <0,01 mg/l SOP ¢.CH-13(CSN 1SO 10566) A | max. 0,2 (MH) | vyhovuje
vapnik 54,6 mg/l +3% | SOP ¢.CH-09(CSN ISO 6058) A | min.100 (DH)
“horcik 18,9 mg/I +5% | SOP ¢.CH-08(CSN ISO 6059) A | min.30 (DH) Sy
véapnik a hof¢ik (tvrdost 2,14 mmol/l | £5% |SOP &.CH-08(CSN CSN ISO 6059) A
celkova)
paeh - - prijatelny SOP &.CH-28(TNV 757340, CSN 1622) | A prijatelny vyhovuje
chut’ prijatelna SOP &.CH-28(TNV 757340, CSN 1622) | A prijatelna _vyhovuje |
chlorvolny <0,05 mg/I SOP &.CH-15(CSN ISO 7393-2) A | max. 0,3 (MH)| vyhovuje |
hydrobiologie .
ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ  |porov. s limitem
Mikroskop.obraz:pocet 0 jedinci/ml SOP ¢.HB-01(CSN 757712) A | max.50 (MH)| vyhovuje
_organismu , RN
Mikroskop. obraz: abioseston 1 % SOP & HB-02(CSN 757713) A | max.10 (MH)| vyhovuje |
mikrobiologie
ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ porov. s limitem
 Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP &.M-02(CSN EN ISO 9308-1) A | max. 0 (NMH) | vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP ¢.M-02(CSN EN ISO 9308-1) A | max. 0 (NMH) | vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100ml SOP &.M-02(CSN ISO 7899-2) A | max. 0 (NMH) | vyhovuje |
pocty kolonif pri 36 °C 1 KTJ/ml SOP &.M-06(CSN EN ISO 6222) A | max. 20 (NMH)| vyhovuje
| pocty kolonii pii 22 °C 1 KTJ/ml SOP &.M-06(CSN EN ISO 6222) A | max. 200 (MH)| vyhovuje
specidalni anorganickd analyza 2 R
ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ porov. s limitem
antimon S1 =[0 g/l SOP ¢.SAK-95(CSN EN1SO 17294-1.2) |SA | max. 5 (NMH) | vyhovuje
arsen S1 2.1 pg/l [ #15% | SOP ¢ SAK-95(CSN EN ISO 17294-1,2) |SA | max. 10 (NMH)| vyhovuje
ber. - Si <0,05 mg/l SOP & SAK-95(CSN EN ISO 17294-1.2) |SA | max. 1 (NMH)| vyhovuje
bromi¢nany S1 =140 o/l SOP ¢.SAK-30(CSN EN IS0 10304-1.4) |SA | max. 10 (NMH)| vvhovuje
fluoridy S1 0,16 mg/l  |#15% | SOP ¢.DV-13(CSNISO 10359-1) SA |max. 1,5 (NMH) vyhovuje
chrom S1 <1,0 ng/l SOP &.SAK-95(CSN EN1SO 17294-1.2) |SA | max. 50 (NMH), vyhovuje
kadmium Sl <0,1 e/l SOP &SAK-95(CSN EN ISO 17294-1.2) |SA | max. 5 (NMH)| vyhovuje |
| kyanidy celkové S1 <0,002 mg/l SOP &SAK-92(CSN 757415) __|SA |max. 0,05 (NMH vyhovuje
med’ S1 =5 ug/l SOP ¢.SAK-95(CSN EN ISO 17294-1.2) |SA | max. 1000 (NM| vyhovuje |
nikl S1 1,8 ng/l +15% | SOP &.SAK-95(CSN ENISO 17294-1,2) |SA | max. 20 (NMH) vyhovuje |
olovo S1 <1,0 ug/l SOP &.SAK-95(CSN ENISO 17294-1.2) |SA | max. 25 (NMH) vyhovuje |
rtut” S1 <0,2 g/l SOP &.SAK-16(TNV 757440) SA | max. | (NMH)| vyhovuje
selen Sl <1,0 ng/l SOP &.SAK-95(CSN ENISO 17294-12) |SA | max. 10 (MH) | vyhovuje |
sodik S1 12, mg/l [ £15% | SOP & SAK-95(CSN ENISO 17294-1.2) |SA | max. 200 (MH)| vyhovuje
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specidlni organickd analyza

ukazatel vysledek jednotka | NM | metoda limit, typ  |porov.s limitem
_1,2-dichloretan Sl <0.,05 ug/l SOP &.SAK-25(EPA 502.2) SA| max.3 (NMH)| vyhovuje
benzen S1 <0,05 ug/l SOP &.SAK-25(EPA 502.2) SA | max. | (NMH)| vyhovuje |
benzo(a)pyren (BAP) Sl <0,0005 ng/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA |max. 0,01 (NMH vyhovuje
atrazin S1 0,0110 ng/l +25%| SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
atrazin-desethyl S1 <0,0100 ug/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje |
simazin i Sl <0,0100 ne/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
propazin S1 <0,0100 g/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH] vyhovuje
terbuthylazin S1 <0,0100 ng/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje |
terbuthylazin-desethyl 81 <0,0100 ng/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
prometryn S1 <0,0100 ug/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
_cyanazin S1 <0,0100 g/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
hexazinon S1 <0,0100 ng/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
alachlor S1 <0,0100 ne/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
metazachlor S1 <0,0100 ug/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH]) vyhovuje |
acetochlor SI | <0,0100 ug/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
metolachlor S1 <0,0100 ng/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
desmetryn S1 <0,0100 ne/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
diazinon S1 <0,0100 ng/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 NMH) vyhovuje
_dichlorbenil S1 <0,0100 ng/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
dimethoate S1 <0,0200 ug/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
chlorfenvinphos Sit <0,0100 ung/l SOP &.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH]} vyhovuje
propachlor S1 <0,0100 ug/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje |
terbutryn S1 <0,0100 ug/l SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
suma pesticidnich latek S1 0,011 ug/l +25%| SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) SA |max. 0,5 (NMH) vyhovuje
fluoranten S1 | <0,0020 ug/l SOP &.SAK-23(CSN757554)  |SA SEEL ]| St
benzo(b)fluoranten S1 <0,0005 ng/l SOP ¢.SAK-23(CSN 757554) SA "
benzo(k)fluoranten Sl <0,0005 ng/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA i duaciec i jor
benzo(ghi(perylen S1 | <0,0005 ng/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA i
indenol(1,2,3-cd)pyren S1 <0,0005 ug/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA
suma PAU(4) Sl 0 g/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA |max. 0,1 (NMH) vyhovuje
_tetrachloreten (PCE) S1 <0,05 ng/l SOP ¢.SAK-25(EPA 502.2) SA | max. 10 NMH) vyhovuje |
trihalometany (THM) S1 7,66 ng/l +15%)| SOP &.SAK-25(EPA 502.2) SA |max. 100 (NMH) vyhovuje |
trichloreten (TCE) S1 <0,05 ng/l SOP &.SAK-25(EPA 502.2) SA | max. 10 (NMH) vyhovuje
_chloroform S1 3,00 ng/l +15%] SOP ¢.SAK-25(EPA 502.2) SA| max. 30 (MH) | vyhovuje |
bromoform S1 0,62 g/l +15%]| SOP &.SAK-25(EPA5022) |SA %
dibromchlormetan S1 2,07 ng/l +15%| SOP &.SAK-25(EPA 502.2) SA
bromdichlormetan S1 1,97 ng/l +15%| SOP &.SAK-25(EPA 502.2) SA E
_toluen S1 <0,05 ng/l SOP &.SAK-25(EPA 502.2) SA -
o-xylen Sl <0,05 ug/l SOP &.SAK-25(EPA 502.2) SA
m+-p-xylen S1 0,06 ng/l +15%]| SOP ¢&.SAK-25(EPA 502.2) SA e |
o+m-tp-xyleny S 0,06 ne/l +15%)| SOP ¢.SAK-25(EPA 502.2) SA
etylbenzen S1 <0.05 ng/l SOP ¢.SAK-25(EPA 502.2) USSRl - s s B
 chloritany o S1 <10,0 ug/l SOP &.SAK-30(CSN EN IS0 10304-1.4) | SA | max. 200 (MH)| vyhovuje
“huminové latky Si <0,5 mg/l SOP &.SAK-71(TNV 757536) SA S

Poznamka ke stanoveni o+m+p-xyleny: soucet stanovenych hodnot o-xylenu a m+p-xylenu.
Poznamka ke stanoveni suma pesticidnich latek: soucet stanovenych hodnot dle SOP ¢. SAK-90 a SOP ¢.SAK-24, jsou-li stanoveny.
Poznamka ke stanoveni suma PAU(4): soucet Ctyr stanovenych hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)pyrenu, benzo(k)fluorantenu a

indeno(1,2,3cd)pyrenu.

Zakaznikaum, ktefi se odvolavaji na ¢innost Laboratore 1.S¢V, a.s., ktera je pfedmétem akreditace, doporucujeme pouZzivat tento text:
"Zkouseno v 1.SEV, a.s. - laboratof, ktera je akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
k fyzikalné-chemickym, mikrobiologickym a biologickym rozboriim pitnych, surovych. podzemnich, povrchovych a odpadnich vod v¢etné vzorkovani,

zkuSebni laborator ¢. 1430."

Kombinovana znacka [LAC MRA uvedena na Protokole o zkouSce nesmi byt zakazniky dale pouZivana.
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